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CHIARIMENTI ED INFORMAZIONI INTEGRATIVE n. 4

Fermi restando i “chiarimenti ed informazioni integrative” precedentemente pubblicate, si forniscono i
seguenti ulteriori elementi:

Quesito n° 4:
“Con riferimento a quanto indicato all’articolo 2 del capitolato speciale, si chiede di confermare che le caratteristiche
tecniche ricercate da codesta spettabile Azienda Ospedaliera siano da ritenersi indicative e pertanto non esclusive,
ovvero non “pena di esclusione” nel caso in cui le caratteristiche delle apparecchiature offerte non siano di misura
uguale o superiore a quanto richiesto.”

Risposta al quesito n° 4:
Le caratteristiche tecniche indicate all'art. 2 del Capitolato Speciale sono indicative e finalizzate allidentificazione delle
funzionalitd richieste. Le eventuali differenti soluzioni proposte dalle ditte concorrenti verranno valutate dalla
Commissione Giudicatrice in relazione alla loro funzionalita.

Quesito n° 5
“Con riferimento a quanto indicato a pag. 5 del Capitolato Speciale d’Appalto, paragrafo “Post Processing”, non €
chiaro quale sistema di post processing sia da connettere al citato PACS Agfa e quale sistema di post processing
sia da collegare al “sistema server-thin client dedicato al post —processing per rendere possibile dalle WS PACS la
elaborazione delle immagini e per valutazione quantitativa (mappe ADC) dei dati funzionali acquisiti, anche di tipo
perfusionale”. Pertanto si chiede di chiarire

>

>

se, il sistema server-thin client da collegare, € gia a disposizione della unita operativa presso cui la nuova
aftrezzatura é destinata ...

se ... l'offerta deve prevedere, e quindi includere, 'hardware ed il software per realizzare un nuovo sistema
server-thin client dedicato al post processing in grado di rielaborare le immagini per mezzo dei software gia
indicati, oltre a provvedere alla integrazione ed al collegamento con il PACS Agfa. In tal caso si chiede di
specificare le caratteristiche tecniche dell’hardware del server e del client, oltre al numero di utenze che
tale nuovo sistema deve fomire, inoltre di confermare o meno che i software richiesti a pag. 6 del CSA
debbano essere inclusi in predetto sistema server-thin client.”
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Risposta al quesito n° 5:

Non esiste un'architettura gia in uso di sistema server-thin client da collegare all'apparecchiatura e pertanto il sistema
dovra essere fornito. Per quanto concerne le caratteristiche HW del server, dei client e del relativo numero di utenze, si
lascia liberta di progettare il sistema nel modo che Si ritiene piu funzionale.
A scopo informativo ed esemplificativo ai fini di un corretto dimensionamento del sistema si precisa che le Work Station
del PACS AGFA gia in uso sono 18 unita del tipo DELL PRECISION T 3500 con S.0. XP da 32 bit e 4 Gb di memoria,
mentre il numero dei Radiologi abilitati al login nel sistema RIS-PACS ¢ pari a 28.

Le eventuali differenti soluzioni proposte dalle ditte concorrenti verranno valutate dalla Commissione Giudicatrice in
relazione alla loro funzionalita. Si conferma che i SW richiesti a pag. 6 del Capitolato Speciale dovranno essere inclusi
nel sistema server thin client.

Quesito n° 6
“Con riferimento ai documenti richiesti ai punti 1, 2, 3, 5, 9, 11 e 12 della documentazione amministrativa, si chiede
se € da intendersi richiesto di allegare nel portale i singoli documenti firmati solo digitalmente in formato pdf e non
firmati in originale, scannerizzati ed infine firmati digitalmente.”

Risposta al quesito n° 6:
Per i documenti relativi ai punti 1, 2, 5, 9, 11 e 12 & sufficiente la sola firma digitale; per i documenti di cui al
punto 3 & sufficiente la sola firma digitale se questa corrisponde al soggetto dichiarante, qualora non vi fosse
corrispondenza tra il soggetto dichiarante e chi appone la firma digitale, il documento scansito dovra
riportare anche la firma olografa oltre che la fotocopia della carta di identita del dichiarante.

Quesito n° 7
“Con riferimento al punto 9 della documentazione amministrativa richiedete I'acceftazione del Patto di Integrita
completato dalle dichiarazioni ivi contenute, si chiede se e da intendersi sufficiente la sola firna digitale a titolo di
accettazione.”

Risposta al quesito n®° 7:
Per il Patto di Integrita di cui al punto 9 si conferma, come indicato nella risposta precedente, che &
sufficiente la firma digitale.

Monza, 15 Ottobre 2014

Il Direttore della S.C. di Fisica Sanitaria
e Responsabile Unico del Procedimento

(dottor Andrea Crespi)
Q_J_A_Q \‘
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